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Aanleiding
• Microscopie is de gouden standaard in huidige richtlijnen
• In non-endemische landen ook aanvullende methoden:

• ICT
• QBC
• PCR / LAMP

• Variatie in methoden?
• Wat doen labs in Nederland?
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Onderzoeksvragen
1. Wat is de variatie in diagnostische strategie (combinatie methoden)?

• Wat en wanneer

2. In welke mate is er variatie in microscopie, de belangrijkste methode 
voor malaria diagnostiek?

Richtlijnen vergeleken obv bovenstaande
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Vragenlijsten deelnemers SKML
O.a. 
• Aantal aanvragen / positieven per jaar

• Diagnostische strategie (wat en wanneer)

• Details over methode microscopisch onderzoek
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Ingevulde vragenlijsten

• (gedeeltelijk) ingevuld door 67/77 (87%) vd deelnemende labs 
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Aantal malaria aanvragen en pos casus per lab

• De helft vd deelnemende labs krijgen <50 aanvragen per jaar

• Meer dan de helft vd deelnemende labs rapporteren <6 positieve 
casus per jaar

• 9 labs rapporteren >10 casus per jaar
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Diagnostische strategie (A)
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Diagnostische strategie (B1)
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Diagnostische strategie (B2)
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Kleuring bloedpreparaten (50 / 77 labs)
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Giemsa only (n = 41)
Diff Quick only (n = 3)
Diff Quick, Giemsa bij twijfel (n = 2)
Diff Quick + Giemsa (n = 1)
May-Grunwald Giemsa (n = 3)



Kleuring van bloedpreparaten – Giemsa 
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Sensitiviteit dikke druppel
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Volume Diameter Aantal microscopische beelden

versus



Sensitiviteit dikke druppel
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* the size of 1 euro coin; ** the size of a US dollar dime

NVP

BSH

CDC

WHO



Parasitemie telling

Achtergrond Methoden Resultaten Conclusie Aanbevelingen

Afkortingen; MD =  missing data; NP = not performed; WBCs = white blood 
cells; RBCs = red blood cells.

NVP
NVP



Conclusie
• Grote variatie in diagnostische strategie 

• Binnen en buiten werktijd in labs
• Tussen labs

• Grote variatie tussen laboratoria in microscopie
• Giemsa kleuring, sensitiviteit DD, telling parasitemie

• Invloed van variaties op kwaliteit van malaria diagnose is onbekend 
(moeilijk te onderzoeken)
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Aanbevelingen
• Elk lab dient kritisch te zijn op eigen diagnostische strategie

• Verdere standaardisatie lijkt voor de hand te liggen, maar pas op ....
• Invloed verschillen op kwaliteit is onbekend
• Mogelijk is de specifieke strategie een zorgvuldige afweging van

• Ervaring analisten
• Beschikbaarheid van analisten binnen en buiten kantoortijd
• Aantal malaria aanvragen per jaar
• Kosten
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Table 3 Strengths and limitations compared to the golden standard (microscopic 
examination of thick and thin smears) of additional methods to diagnose malaria.

Achtergrond Methoden Resultaten Conclusie Aanbevelingen

Abbreviations; ICT = immunochromatographic test; LAMP = loop mediated isothermal amplification; QBC = Quantitative Buffy
Coat; PCR = polymerase chain reaction; *based on an experienced laboratory technician.
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• Alle participerende laboratoria + analisten!

• Jaap van Hellemond (EMC)
• Rob Koelewijn (EMC)
• Sectie parasitologie SKML: Bert Mulder, Foekje Stelma, Theo Mank, 

Lisette van Lieshout en Welmoed Silvis
• Nicolette van der Ham (EMC)

Bedankt!
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Aantal malaria aanvragen en pos casus per lab

•
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Niet te onderzoeken,

• Te veel variatie
• Te weinig waarnemingen
• Met de SKML-rondzending microscopie bloedparasieten toets je de 

morfologische beoordeling. 
• Dit is maar 1 facet van de gehele strategie

• Testen van gehele strategie is in praktijk onmogelijk

Is variatie gekoppeld aan de 
performance score van de labs?
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• FN (mm) = Field number = diameter beeldveld na vergroting oculair
• Field of view = FN / vergroting objectief

• Vb: 20 / 10 = 2 mm; 20 / 100 = 0.2 mm
• FN 18mm voor oculair 10x; FN 16mm voor oculair 12,5x

• Berekening opp en dikte DD, middels volume en diameter
• Oppervlakte cirkel = r2*PI (mm2 cirkel)
• Theoretische dikte = uL / opp cirkel

• Sensitiviteit: #trofo’s/uL (uitgaande van minimaal 2 gezien)
• Aanname: 1 uL = 5.000.000 RBC’s
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