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Gebruik van Grocott

 Schimmels 

(o.a. Candida, Aspergillus, Mucor)

 Gisten

(o.a. Candida, Cryptokok, Histoplasma, PCP) 



Rondzending - algemeen

 52 laboratoria aangeschreven

 41 deelgenomen (79%)

 11 niet deelgenomen (21%)

• 3 doen geen Grocott 

• 8 geen opgaaf van reden



Rondzending – tegenkleuring

 Light green - 30 labs (73%)

 Kernechtrood - 11 labs (27%)



Monster A long: Aspergillus

 Rode Grocott: 

100% goede diagnose

aspergillus



Resultaten Monster A light green

 Groene Grocott:

64% aspergillus

26% mucor

- overkleuring

- foute interpretatie

- afgespoeld



Monster A – light green resultaten



Monster B long aspergillus 

Light green

goed



Monster B - resultaten

 Groen: 5 

(15%) mucor

 Rood: 3 

(27%) mucor



Monster C - diagnose PCP



Monster C resultaten light green

 50% diagnose PCP

 1 lab aspergillus

 2 labs geen afwijking

 12 labs ntb vanwege kwaliteit 

coupe/kleuring



Monster C – light green 

 5 labs met andere conclusies maar wel PCP

 2 labs met juiste conclusie echter geen PCP 

aangetroffen

 Conclusie: 22% verkeerde interpretatie



Monster C – kernechtrood

 50% goede diagnose

 2 labs wel diagnose PCP maar niet in coupe

 Labs met conclusie aspergillus en mucor



Monster D long: geen afwijking



Monster D resultaten light green

 80% juiste conclusie

 4 labs pcp

 3 labs ntb



Monster D kernechtrood

 64% juiste diagnose

 2 labs pcp

 1 lab mucor

 1 lab ntb



Concluderend

 Grocott bleek moeilijke kleuring

 Geen voorkeur betreffende de 

tegenkleuring

 Zilverkleuring liever te zwak dan te sterk: 

- pcp niet detecteerbaar 

- schimmels moeilijker te typeren



Take home message

Advies: 

aparte grocott-sops voor schimmels en 

PCP


