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ACTIE?
Ja/Nee?
- Ja
Hoe dan?
- Gebruik van referentie materiaal

ondersteund met een doorloper
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JCTLM 2015
ERM-DA470k/IFCC, human serum

albumin (ALB)
alpha1 acidglycoprotein (AAG)
alpha1 antitrypsin (AAT)
alpha2macroglobulin (A2M)
complement 3c (C3c)
complement 4 (C4)
haptoglobin (HPT)
immunoglobulin A (IgA)
immunoglobulin G (IgG)
immunoglobulin M (IgM)
C-reactive protein (CRP)
transferrin (TRF)
transthyretin (TTR)

Greyed out rows indicate the (Certified) Reference Materials reviewed 
for compliance with ISO 15194:2003 but not reviewed against ISO 15194:2009
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Target: 1.286 g/LA1AT
EQA February 2014

Abbott (2): 1.29
Beckman (12): 1.36
Siemens (16): 1.26
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D. Bij leverancier 
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ACTIE?
Ja/Nee?
Hoe dan?
- Gebruik van referentie materiaal
ondersteund met een doorloper
- Herstandaardisatie door firma
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Alb –TQ
Na invoeren ERM-DA470k
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Factor ingevoerd
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ACTIE?
Ja/Nee?
Hoe dan?
- Gebruik van referentie materiaal
ondersteund met een doorloper
- Herstandaardisatie door firma
- Factor door laboratorium ingevoerd
- Aanbeveling door firma
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B2-microglobuline in 2015

ACTIE?
Ja/Nee?
Hoe dan?
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B2-microglobuline in 2015 en 2019
Waar wordt tegen gestandaardiseerd?
ERM470k (SKML) of WHO 1987 (firma)



ACTIE?
Ja/Nee?
Hoe dan?
- Gebruik van referentie materiaal
ondersteund met een doorloper
- Herstandaardisatie door firma
- Factor door laboratorium ingevoerd
- Aanbeveling door firma
- Gebruik van dezelfde standaard? Invloed op ref waarden?
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Aan de deelnemers aan de
Rondzending Combi Immunochemie
Van de Sectie Humorale Immunologie van de SKML.

Amsterdam, XX september 2017

Betreft: score IgM en verandering monsters per 2018

Geachte Collega,

Naar aanleiding van een klachten van Siemens (-gebruikers) hebben wij de commuteerbaarheid van de monsters in de rondzending Combi Immunochemie onderzocht. 
Daarbij is gebleken dat de monsters voor Siemens instrumenten niet commuteerbaarbaar zijn voor IgM in het hoge concentratiegebied. 
Als gevolg daarvan hebben de gebruikers voor dit analiet ten onrechte een slechte score gekregen.

Verder onderzoek aan monsters, gemaakt volgens een aangepast vriesdroogrecept heeft niet geleid tot een voor alle methoden commuteerbaar materiaal.
Daarom heeft het bestuur van de sectie humorale immunologie besloten om met ingang van 2018 ingevroren humaan serum te gaan inzetten in de rondzending. 

De set jaarmonsters wordt éénmaal per jaar in november verzonden en de monsters dienen tot analyse bij <-70°C opgeslagen te worden. 
De referentiewaarden zullen worden vastgesteld door afijking op het referentiemateriaal ERM-DA470k/IFCC.

Wij betreuren dat een aantal gebruikers ten onrechte een lage score heeft gekregen maar vragen ook begrip voor het feit dat in een markt waar instrumenten 
en reagentia voortdurend veranderen het soms voor kan komen dat een bepaald type rondzendmonster niet meer commuteerbaar is. 
Als SKML zullen wij in voorkomende gevallen daar zo snel mogelijk op anticiperen.

Met vriendelijke groeten,

Dr. Inez-Anne Haagen
Voorzitter sectie humorale immunologie van de SKML
Coordinator rondzending Combi Immunochemie

Dr. Cas Weykamp
Monsterbereidingscentrum



IgM in 2015 en 2017



IgM in de M-prot SKML rondzending 2017.4
IgM in 2018



IgM, Wat is er gedaan:
In samenwerking met Firma:
Probleem: voor gevriesdroogde monsters is er een matrix effect voor Siemens IgM (BNII en ProSpec) in de SKML rondzending.
Probleem wordt niet gezien in de Instand (D’land)rondzending met plasma en/of serum, lyophilised.
Acties SKML:
a. ingevroren serum geprobeerd: is beter maar nog steeds matrix effect 
b. gefiltreerd serum en serum uit andere bron dat ingevroren is geprobeerd: probleem blijft 
Opmerkelijk is dat de ProSpec een lab geen matrix probleem heeft als met "eigen protocol“ gewerkt wordt. Dit wekt de suggestie dat er 
iets subtiels is met de meting/reagens van Siemens. Bij patienten ook grote kans op problemen?
f. gedelipideerd serum, waarneming met IgM ontvet:

1. geeft verhoogde waardes op Roche-TQ, turbidimetrie.
2. Atellica Solution-turbidimetrie: ingevroren poolserum en gedelipideerd gemeten waardes overeenkomend met ref materiaal (delipideren heeft 

geen effect, gemeten waardes waren goed en blijven goed.)
3. gemeten op BNII, Atellica-nefelometrie (afh van protocol, zie eigen protocol) waardes  overeenkomend met ref materiaal 

Voorstel:
Scoren op methodegroep

Conclusie: 
Wat is er aan de hand?
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ACTIE?
Ja/Nee?
Hoe dan?
- Gebruik van referentie materiaal
ondersteund met een doorloper
- Herstandaardisatie door firma
- Factor door laboratorium ingevoerd
- Aanbeveling door firma
- Gebruik van dezelfde standaard?
- Blijf communiceren
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Kwaliteit

Kwaliteit OK….

….All
Smile
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