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Chloride



Experimenten



Conclusies

SKML monster is voor Roche niet volledig commuteerbaar: verschil 
van 2 mmol/L.

Effect lijkt veroorzaakt door de bicarbonaat gevoeligheid van de 
chloride electrode: bicarbonaat wordt gemeten als chloride.

Bicarbonaat in rondzend monsters is lager dan in patiënten 
monsters waardoor lager gemeten wordt.



En nu: patiënten monsters
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Verschillende materialen



Conclusies chloride

(An)ion selectieve electrode: niet alleen lage bicarbonaat stoort.

Verschillen tussen bloedgas en chemieanalyzer zijn (te) groot.

Hebben verschillen in totaal eiwit effect?

Further research should be performed.



Kreatinine, Jaffé of enzymatisch



Kreatinine, Jaffé of enzymatisch



Experimenten

78 patiënten monsters (TE <65 g/L of >75 g/L en glucose <7 mmol/L 
of >15 mmol/L)

Alliquoteren en bewaren bij -70°C

Verzenden naar deelnemende laboratoria

den Elzen WPJ et al. Clin Chem Lab Med 2018; 56: e185-187



Resultaten

den Elzen WPJ et al. Clin Chem Lab Med 2018; 56: e185-187



Resultaten

den Elzen WPJ et al. Clin Chem Lab Med 2018; 56: e185-187





Natrium op de bloedgasanalyzer
U behoort tot de gele groep

Wat doet u?
A. Niets
B. Factor instellen
C. Met leverancier in 
gesprek

0A B C
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